
REF 16-600
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Indications for Use:
Retrax Solution is intended to be used with all types of retraction cord 
and cotton pellets to aid in gingival retraction and hemostasis. Retrax 
Solution makes initial cord packing easier by providing lubrication when 
packing cord, allowing the cord to glide into the sulcus.
Retrax Solution may also be used during any restoration where gingival 
retraction and hemostasis are indicated.  
This product is for topical in-office use only. Retrax Solution is 
compatible with all of Pascal’s medicated and plain cords and pellets.

Contraindications: None known.

Warnings:  For topical intraoral use only.  Do not ingest.  Keep out 
of reach of children.

Precautions:  
•	 For professional office use only.  
•	 Do not use on patients with an allergy to aluminum sulfate. 
•	 Retrax Solution contains artificial flavor; confirm that no known 	
	 patient allergies exist.
•	 High volume suction is recommended to avoid possible ingestion.

Dosage:  Use as needed to achieve and maintain tissue retraction 
and hemostasis. 

Directions for Use:
•	 Soak cotton pellet or retraction cord in dispensed solution.
•	 Apply pellet or cord to gingival site.
•	 Wait 2 - 6 minutes.
•	 If bleeding persists, rinse area and reapply soaked pellet or cord. 	
	 Wait 2 - 6 minutes.
•	 Remove cord or pellet. 
•	 For best results, thoroughly rinse and dry application site.
•	 Take impression as usual.

Retrax Solution should only be applied using cotton pellets, retraction 
cord, or cotton tipped applicators.  Solution should never be dispensed 
directly into patient’s mouth or directly to tissue.

For product MSDS information please see company website at 
pascaldental.com or contact Pascal directly.

CZ 

Indikace:
Roztok Retrax Solution je určen k použití se všemi druhy retrakčních 
vláken a bavlněných peletek na podporu gingivální retrakce a zástavy 
krvácení. Roztok Retrax Solution usnadňuje prvotní zatlačení vlákna 
tím, že vlákno při pěchování lubrikuje a umožňuje mu tak vklouznout 
do brázdičky.
Roztok Retrax Solution lze také použít při opravách s indikací gingivální 
retrakce a zástavy krvácení. 
Tento produkt je pouze pro lokální použití v ordinaci. Roztok Retrax 
Solution je kompatibilní se všemi medicinálními i prostými vlákny a 
peletkami společnosti Pascal.

Kontraindikace: Nejsou známé.

Varování: Pouze pro lokální intraorální použití. Nepolykat. Uskladněte 
mimo dosah dětí.

Preventivní opatření:  
•	 Pouze pro odborné použití v ordinaci. 
•	 Nepoužívejte u pacientů s alergií na síran hlinitý. 
•	 Roztok Retrax Solution obsahuje umělou příchuť; ověřte, že pacient 	
	 nemá známé alergie.
•	 Aby se zabránilo možnému polknutí, doporučuje se intenzivní 	
	 odsávání.

Dávkování:  Použijte podle potřeby k dosažení a zachování retrakce 
tkáně a zástavy krvácení. 

Pokyny k použití:
•	 Namočte bavlněnou peletku nebo retrakční vlákno ve vydaném 	
	 roztoku.
•	 Peletku nebo vlákno aplikujte na příslušné místo na dásni.
•	 Počkejte 2 – 6 minut.
•	 krvácení přetrvává, oblast opláchněte a aplikujte namočenou 	
	 peletku nebo vlákno znovu. Počkejte 2 – 6 minut.
•	 Odstraňte vlákno nebo peletku. 
•	 Pro optimální výsledek místo aplikace důkladně opláchněte a osušte.
•	 Pořiďte otisk běžným způsobem.

Roztok Retrax Solution se smí aplikovat pouze prostřednictvím 
bavlněných peletek, retrakčního vlákna nebo aplikátorů s bavlněným 
hrotem. Roztok se za žádných okolností nesmí vydávat přímo do úst 
nebo na tkáň pacienta.

Bezpečnostní list produktu najdete na webu společnosti na adrese 
pascaldental.com nebo můžete společnost Pascal kontaktovat přímo.
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Indicaties voor gebruik:
Retrax Solution is bestemd voor gebruik met alle typen retractiedraad 
en wattenpropjes als hulpmiddel bij retractie en hemostase van het 
tandvlees. Retrax Solution vereenvoudigt het aanbrengen van de draad 
door de draad van glijmiddel te voorzien, waardoor deze gemakkelijk 
in de sulcus glijdt.

Retrax Solution kan tevens gebruikt worden bij restauraties waar 
retractie en hemostase van het tandvlees wenselijk is.  
Dit product is alleen voor plaatselijke behandelingen en voor gebruik in 
een tandartspraktijk. Retrax Solution is compatibel met alle medicinale 
en niet-medicinale retractiedraden en wattenpropjes van Pascal.

Contra-indicaties: Geen bekend.

Waarschuwingen:  Alleen voor plaatselijk intraoraal gebruik.  Niet 
inslikken.  Buiten het bereik van kinderen houden.

Voorzorgsmaatregelen:  
•	 Alleen voor professioneel gebruik in een tandartspraktijk.  
•	 Niet gebruiken bij patiënten die allergisch voor aluminiumsulfaat 	
	 zijn. 
•	 Retrax Solution bevat kunstmatige smaakstoffen; bevestig met de 	
	 patiënt dat er voor zover bekend geen allergieën bestaan.
•	 Om mogelijk inslikken te voorkomen, wordt afzuiging op hoge 	
	 snelheid aanbevolen.

Dosering:  Gebruik zo veel als nodig is om de retractie en hemostase 
van het weefsel in stand te houden. 

Gebruiksaanwijzing:
•	 Drenk het wattenpropje of de retractiedraad in de gedoseerde 	
	 oplossing.
•	 Breng het wattenpropje of de draad op het tandvlees aan.
•	 Wacht 2 - 6 minuten.
•	 Indien bloeding aanhoudt het gebied reinigen en het doorweekte 	
	 wattenpropje of de draad opnieuw aanbrengen. Wacht 2 - 6 minuten.
•	 Verwijder de draad of het wattenpropje. 
•	 Voor de beste resultaten het toedieningsgebied grondig reinigen en 	
	 drogen.
•	 Neem de afdruk zoals gebruikelijk.

Retrax Solution mag alleen worden toegediend met behulp van 
wattenpropjes, retractiedraad of wattenstaafjes.  Solution mag nooit 
rechtstreeks in de mond van de patiënt of rechtstreeks op het weefsel 
toegediend worden.

Voor MSDS-informatie raadpleeg de website van het bedrijf op 
pascaldental.com of neem rechtstreeks contact op met Pascal.
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Indications :
La Retrax Solution est destine à être utilisée avec tous les types de 
fils de rétraction et de pellets pour faciliter la rétraction gingivale et 
l’hémostase. La Retrax Solution facilite le positionnement initial du fil 
en le lubrifiant pour le glisser dans le sulcus gingival.
La Retrax Solution peut être également utilisée au cours de toute 
restauration, lorsque la rétraction gingivale et l’hémostase sont 
indiquées.  
Ce produit est exclusivement destiné à un usage topique, au cabinet 
dentaire. La Retrax Solution est compatible avec tous les fils imprégnés 
de solutions médicamenteuses et pellets produits par la firme Pascal.

Contre-indications : Aucune connue.

Avertissements : à usage topique, intra-oral uniquement.  Ne pas 
ingérer.  Laisser hors de portée des enfants.

Précautions à prendre :  
•	 Pour usage en cabinet dentaire uniquement.  
•	 Ne pas utiliser auprès de patients allergiques au sulfate d’aluminium. 
•	 La Retrax Solution contenant une saveur artificielle, confirmer que le 	
	 patient n’a pas d’allergies connues à ce type de produits.
•	 Une succion haut volume est recommandée afin d’éviter une 	
	 ingestion possible.

Dosage : utiliser selon les besoins pour obtenir et maintenir la 
rétraction tissulaire et l’hémostase. 

Mode d’emploi :
•	 Tremper le pellet de coton ou le fil de rétraction dans une petite 	
	 quantité de solution.
•	 Poser le pellet ou le fil sur le site gingival.
•	 Attendre entre 2 et 6 minutes.
•	 Si le saignement persiste, rincer la région et appliquer un nouveau 	
	 pellet ou fil. Attendre entre 2 et 6 minutes.
•	 Retirer le fil ou le pellet. 
•	 Pour obtenir les meilleurs résultats, rincer et sécher le site 	
	 d’application.
•	 Prendre une empreinte comme d’habitude.

La Retrax Solution doit uniquement être appliquée à l’aide de pellets 
de coton, d’un fil de rétraction ou de bâtonnets d’ouate.  La Solution 
ne doit en aucun cas être dispensée directement dans la bouche du 
patient ou directement sur les tissus.

Pour consulter fiche signalétique du produit, prière de visiter le 
site web de la société à l’adresse pascaldental.com, ou contacter 
directement Pascal.
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Indikationen:
Die Retrax Solutions wurde für die gingivale Retraktion und Hämostase 
entwickelt und kann mit Retraktionsfäden und Wattepellets aller Art 
verwendet werden. Die Retrax Solutions erleichtert die Platzierung 
des Fadens von Anfang an, da dieser gleitfähig gemacht wird und so 
einfacher in den gingivalen Sulcus gelegt werden kann.
Die Retrax Solutions kann auch bei Restaurationen verwendet werden, 
wenn gingivale Retraktion und Hämostase indiziert sind.  
Dieses Präparat ist nur für den topischen Gebrauch in der Praxis 
vorgesehen. Die Retrax Solutions ist mit allen medizinisch behandelten 
und unbehandelten Fäden und Pellets von Pascal kompatibel.

Kontraindikationen: Keine bekannt.

Warnhinweise:  Nur für den topischen intraoralen Gebrauch.  Nicht 
verschlucken.  Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Vorsichtsmaßnahmen:  
•	 Nur für den professionellen Gebrauch in der Praxis.  
•	 Nicht bei Patienten mit Aluminiumsulfat-Allergie verwenden. 
•	 Die Retrax Solutions enthält künstliche Aromastoffe. Vor dem 	
	 Gebrauch ist zu bestätigen, dass beim Patienten keine bekannten 	
	 Allergien vorliegen.
•	 Eine besonders starke Absaugung wird empfohlen, um ein mögliches
	 Verschlucken zu vermeiden.

Dosierung:  Nach Bedarf, um Geweberetraktion und Hämostase 
aufrechtzuerhalten. 

Gebrauchsanweisung:
•	 Wattepellet oder Retraktionsfaden in die dispensierte Lösung 	
	 eintauchen.
•	 Wattepellet oder Retraktionsfaden am Situs platzieren.
•	 2-6 Minuten warten.
•	 Situs bei anhaltender Blutung spülen und erneut ein getränktes 	
	 Wattepellet oder einen getränkten Retraktionsfaden auflegen. 2-6 	
	 Minuten warten.
•	 Retraktionsfaden oder Wattepellet entfernen. 
•	 Für die besten Ergebnisse: Situs gründlich spülen und trocknen.
•	 Abdruck wie gewohnt entnehmen.

Die Retrax Solutions sollte nur mit Wattepellets, Retraktionsfäden oder 
Baumwollapplikatoren aufgetragen werden. Die Lösung darf nie direkt 
im Mund des Patienten oder auf das Gewebe dispensiert werden.

Hinweise zur Materialsicherheit finden Sie auf der Website des 
Unternehmens (www.pascaldental.com) oder über eine direkte 
Kontaktaufnahme.
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Indicazioni per l’uso
La Retrax Solution è prevista per l’uso con tutti i tipi di fili di 
retrazione e pellet di cotone quale ausilio nella retrazione gengivale e 
nell’emostasi. La Retrax Solution semplifica l’inserimento iniziale del filo 
di retrazione grazie alla sua lubrificazione che gli consente di scivolare 
all’interno del solco.
La Retrax Solution può essere anche usata nelle procedure di restauro 
in cui siano indicate la retrazione gengivale e l’emostasi.  
Il prodotto è destinato esclusivamente all’uso topico in un ambulatorio 
odontoiatrico. La Retrax Solution è compatibile con tutti i pellet e fili 
Pascal medicati e non medicati.

Controindicazioni: Nessuna nota.

Avvertenze: Esclusivamente per l’uso topico intraorale.  Non ingerire.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni  
•	 Solo per uso in un ambulatorio odontoiatrico.  
•	 Non impiegare il prodotto su pazienti allergici al solfato di alluminio. 
•	 La Retrax Solution contiene aromi artificiali; confermare che il 	
	 paziente non sia allergico.
•	 Per evitare il rischio di ingestione, si consiglia di utilizzare un sistema 	
	 di aspirazione a volume elevato.

Dosaggio: Come necessario per ottenere e mantenere la retrazione 
tessutale e l’emostasi. 

Istruzioni per l’uso
•	 Impregnare il pellet di cotone e il filo di retrazione nella soluzione 	
	 dispensata.
•	 Applicare il pellet o il filo al sito gengivale.
•	 Attendere 2-6 minuti.
•	 Se il sangue non si arresta, sciacquare l’area e applicare nuovamente 	
	 il pellet o il filo impregnato di soluzione. Attendere 2-6 minuti.
•	 Rimuovere il filo o il pellet. 
•	 Per ottenere risultati ottimali, sciacquare e asciugare accuratamente 	
	 il sito di applicazione.
•	 Prendere le impronte come di consueto.

La Retrax Solution deve essere applicata soltanto mediante pellet di 
cotone, filo di retrazione o applicatori con punta in cotone. La soluzione 
non dev’essere mai dispensata direttamente nella bocca del paziente o 
direttamente sul tessuto.

Per informazioni sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto, 
consultare il sito web dell’azienda all’indirizzo pascaldental.com oppure 
contattare direttamente Pascal.
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Wskazania:
Retrax Solution przeznaczony jest do stosowania ze wszystkimi 
rodzajami nici retrakcyjnych i bawełnianych kuleczek, jako środek 
pomocniczy w retrakcji dziąsła i hemostazie. Retrax Solution ułatwia 
początkowe ułożenie nici zapewniając nawilżenie podczas jej 
umieszczania i umożliwiając wsunięcie nici do bruzdy.
Roztworu Retrax można również używać podczas dowolnej 
rekonstrukcji, w której wskazana jest retrakcja dziąsła i hemostaza.  
Produkt przeznaczony tylko do stosowania miejscowego przez lekarza 
w gabinecie. Retrax Solution może być stosowany ze wszystkimi nićmi 
Pascal, nasączonymi i zwykłymi, oraz kuleczkami.

Przeciwwskazania: Nie są znane.

Ostrzeżenia:  Produkt przeznaczony tylko do zastosowania 
miejscowego w jamie ustnej.  Nie spożywać.  Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
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Solut ion 
Contents:  25% Aluminum Sulfate in a flavored aqueous base 

 

 

 
Indicat ions for Use: 

Retrax Solution is intended to be used with all types of retraction cord and cotton pellets 
to aid in gingival retraction and hemostasis. Retrax Solution makes initial cord packing  
easier by providing lubrication when packing cord, allowing the cord to glide into the sulcus. 

Retrax Solution may also be used during any restoration where gingival retraction and 
hemostasis are indicated.   
This product is for topical in-office use only. Retrax Solution is compatible with all of  

Pascal’s medicated and plain cords and pellets. 
 
Contra ind icat ions: None known. 

 
Warnings:  For topical intraoral use only.  Do not ingest.  Keep out of reach of children. 
 

Precaut ions:   
• For professional office use only.   
• Do not use on patients with an allergy to aluminum sulfate.  

• Retrax Solution contains artificial flavor; confirm that no known patient allergies exist. 
• High volume suction is recommended to avoid possible ingestion. 

 

Dosage:  Use as needed to achieve and maintain tissue retraction and hemostasis.  
 
Directions for Use: 

• Soak cotton pellet or retraction cord in dispensed solution. 
• Apply pellet or cord to gingival site. 
• Wait 2 - 6 minutes. 

• If bleeding persists, rinse area and reapply soaked pellet or cord. Wait 2 - 6 minutes. 
• Remove cord or pellet.  
• For best results, thoroughly rinse and dry application site. 

• Take impression as usual. 
 
Retrax Solution should only be applied using cotton pellets, retraction cord, or cotton tipped 

applicators.  Solution should never be dispensed directly into patient’s mouth or directly to 
tissue. 
 

For product MSDS information please see company website at pascaldental.com or contact 
Pascal directly. 
 

 
Pascal’s Retrax Solution is free of gluten, soy, milk, egg, peanut and tree nut products. 
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Solut ion 
Contents:  25% Aluminum Sulfate in a flavored aqueous base 

 

 

 
Indicat ions for Use: 

Retrax Solution is intended to be used with all types of retraction cord and cotton pellets 
to aid in gingival retraction and hemostasis. Retrax Solution makes initial cord packing  
easier by providing lubrication when packing cord, allowing the cord to glide into the sulcus. 

Retrax Solution may also be used during any restoration where gingival retraction and 
hemostasis are indicated.   
This product is for topical in-office use only. Retrax Solution is compatible with all of  

Pascal’s medicated and plain cords and pellets. 
 
Contra ind icat ions: None known. 

 
Warnings:  For topical intraoral use only.  Do not ingest.  Keep out of reach of children. 
 

Precaut ions:   
• For professional office use only.   
• Do not use on patients with an allergy to aluminum sulfate.  

• Retrax Solution contains artificial flavor; confirm that no known patient allergies exist. 
• High volume suction is recommended to avoid possible ingestion. 

 

Dosage:  Use as needed to achieve and maintain tissue retraction and hemostasis.  
 
Directions for Use: 

• Soak cotton pellet or retraction cord in dispensed solution. 
• Apply pellet or cord to gingival site. 
• Wait 2 - 6 minutes. 

• If bleeding persists, rinse area and reapply soaked pellet or cord. Wait 2 - 6 minutes. 
• Remove cord or pellet.  
• For best results, thoroughly rinse and dry application site. 

• Take impression as usual. 
 
Retrax Solution should only be applied using cotton pellets, retraction cord, or cotton tipped 

applicators.  Solution should never be dispensed directly into patient’s mouth or directly to 
tissue. 
 

For product MSDS information please see company website at pascaldental.com or contact 
Pascal directly. 
 

 
Pascal’s Retrax Solution is free of gluten, soy, milk, egg, peanut and tree nut products. 
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Contents:  25% Aluminum Sulfate in a flavored aqueous base 
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Środki ostrożności:  
•	 Tylko do użytku w gabinecie lekarskim przez profesjonalistów.  
•	 Produktu nie wolno stosować u pacjentów z uczuleniem na siarczan 	
	 glinu. 
•	 Retrax Solution zawiera sztuczny aromat; sprawdzić, czy u pacjenta 	
	 nie stwierdzono alergii.
•	 Zaleca się stosowanie ssaka o dużej mocy, aby nie dopuścić do 	
	 połknięcia roztworu.

Dawkowanie:  Stosować zgodnie z potrzeba, tak aby zapewnić i 
utrzymać retrakcję tkanki i hemostazę. 

Sposób użycia:
•	 Bawełniane kuleczki lub nić retrakcyjną nasączyć odmierzoną ilością 	
	 roztworu.
•	 Przyłożyć kuleczki lub nić do dziąsła.
•	 Odczekać 2 – 6 minut.
•	 Jeśli krwawienie będzie się utrzymywało, przemyć dziąsło i ponownie 	
	 przyłożyć nasączone kuleczki lub nić. Odczekać 2 – 6 minut.
•	 Usunąć nić lub kuleczki. 
•	 Dla zapewnienia jak najlepszych rezultatów, dokładnie przemyć i 	
	 osuszyć miejsce aplikacji.
•	 Wykonać wycisk w zwykły sposób.

Retrax Solution należy nakładać wyłącznie za pomocą bawełnianych 
kuleczek, nici retrakcyjnych lub aplikatorów z bawełnianą końcówką.  
Roztworu nie wolno nakładać bezpośrednio do ust pacjenta, ani 
bezpośrednio na tkankę.

Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej produktu można 
znaleźć na stronie internetowej firmy pascaldental.com lub kontaktując 
się bezpośrednio z firmą Pascal.
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Indicação de utilização:
O Retrax Solution destina-se a ser utilizado com todos os tipos de 
fios retratores e rolos de algodão para ajudar à retração gengival e 
hemóstase. O Retrax Solution torna a impregnação inicial mais fácil 
dando lubrificação ao fio o que permite que o fio deslize no sulco.
O Retrax Solution pode igualmente ser utilizado em qualquer restauro 
com indicação de retração gengival e hemóstase.  
Este produto destina-se unicamente a utilização tópica. O Retrax 
Solution é compatível com todos os fios simples e rolos clínicos da 
Pascal.

Contraindicações: Nenhuma conhecida.

Advertências:  Apenas para uso tópico intraoral. Não ingerir. Manter 
fora do alcance das crianças.

Precauções:  
•	 Apenas para utilização profissional.  
•	 Não utilizar em doentes com alergia ao sulfato de alumínio. 
•	 O Retrax Solution contém um sabor artificial; confirmar que não 	
	 existem alergias do doente.
•	 Recomenda-se uma sução elevada para evitar uma eventual 	
	 ingestão.

Dosagem:  Utilizar conforme necessário para conseguir e manter a 
retração do tecido e a hemóstase. 

Instruções de utilização:
•	 Embeber o rolo de algodão ou fio de retração na solução.
•	 Aplicar o rolo ou fio ao local da gengiva.
•	 Esperar 2 - 6 minutos.
•	 Se a hemorragia persistir, lavar a área e voltar a aplicar o rolo ou fio 	
	 embebido. Esperar 2 - 6 minutos.
•	 Remover o fio ou rolo. 
•	 Para melhores resultados, lavar abundantemente e secar o local da 	
	 aplicação.
•	 Tomar a impressão como usual.

O Retrax Solution apenas deve ser aplicado utilizando rolos de algodão, 
fio de retração ou aplicadores com ponta de algodão. A solução nunca 
deverá ser colocada diretamente na boca do doente ou no tecido.

Para a ficha de informação de produto, consulte o website da empresa 
em pascaldental.com ou contacte a Pascal diretamente.
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Indicaciones de uso:
Retrax Solution está pensada para ser utilizada con todo tipo de hilo de 
retracción y rollos de algodón para ayudar en la retracción gingival y 
la hemostasia. Retrax Solution hace que el empaquetado de hilo inicial 
sea más fácil porque proporciona lubricación durante el empaquetado 
del hilo, permitiendo que este se desplace en el surco.
Retrax Solution también se puede utilizar en restauraciones en las que 
la retracción gingival y la hemostasia están indicadas.
Este producto es para uso tópico en el consultorio exclusivamente. 
Retrax Solution es compatible con todos los hilos, normales y 
medicados, y los rollos de Pascal.

Contraindicaciones: ninguna conocida.

Advertencias: para uso tópico intraoral exclusivamente. No ingerir. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

Precauciones:
•	 Para uso profesional en consultorio exclusivamente.
•	 No usar en pacientes con alergia al sulfato de aluminio.
•	 Retrax Solution contiene saborizantes artificiales; confirmar que el 	
	 paciente no tiene alergias conocidas.
•	 Se recomienda gran volumen de succión para evitar una posible 	
	 ingestión.

Posología: utilice según sea necesario para lograr y mantener la 
retracción del tejido y la hemostasia.

Instrucciones de uso:
•	 Impregne el rollo de algodón o el hilo de retracción en la solución 	
	 dispensada.
•	 Aplique el rollo o el hilo al área gingival.
•	 Espere de 2 a 6 minutos.
•	 Si persiste la hemorragia, enjuague la zona y vuelva a aplicar el rollo 	
	 o el hilo impregnado. Espere de 2 a 6 minutos.
•	 Retire el hilo o el rollo.
•	 Para obtener mejores resultados, enjuague y seque completamente 	
	 el área de aplicación.
•	 Tome la impresión como siempre.

Retrax Solution solo debe aplicarse mediante el uso de rollos de 
algodón, hilo de retracción o aplicadores con punta de algodón. La 
solución nunca se debe dispensar directamente en la boca del paciente 
ni tampoco directamente en el tejido.

Para obtener la información de la FDS del producto visite la página 
web de la compañía en pascaldental.com o contacte directamente 
con Pascal.
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Användningsindikering:
Retrax Solution är ämnad att användas med alla typer av 
indragningstråd och bomullspellets för hjälp vid gingival indragning 
och hemostas. Retrax Solution gör det enklare att först packa tråden 
genom att agera som sörjmedel vid packning av tråden, vilket gör det 
möjligt för tråden att glida in i fåran.
Retrax Solution kan även användas under restaurering där gingival 
indragande och hemostas är indikerade.  
Denna produkt är endast för lokal användning i praktik. Retrax 
Solution är jämförbar med alla Pascals medicinska och vanliga trådar 
och pellets.

Kontraindikationer: Inga kända.

Varningar: Endast för lokal intraoral användning.  Förtär inte.  
Förvara utom räckhåll för barn.

Försiktighetsåtgärder:  
•	 Endast för användande inom professionell praktik.  
•	 Använd inte på patienter med en allergi mot aluminiumsulfat. 
•	 Retrax Solution innehåller artificiella smakämnen; bekräfta att inga 	
	 kända patientallergier finns.
•	 Högvolymssugning rekommenderas för att undvika möjlig förtäring.

Dosering: Använd efter behov för att uppnå och bibehålla 
vävnadsindragning och hemostas. 

Bruksanvisning:
•	 Blötlägg bomullspellet eller indragningstråd i dispenserad lösning.
•	 Applicera pellet eller tråd på gingivalområdet.
•	 Vänta 2 - 6 minuter.
•	 Om blödning fortsätter, skölj området och återapplicera blötlagd 	
	 pellet eller tråd. Vänta 2 - 6 minuter.
•	 Avlägsna tråd eller pellet. 
•	 För bästa resultat, skölj noga och torka appliceringsområdet.
•	 Gör avtryck som vanligt.

Retrax Solution bör appliceras med hjälp av bomullspellets, 
indragningstråd eller bomullstoppade applikatorer.  Lösningen bör 
aldrig dispenseras direkt in i patientens mun eller direkt på vävnad.

För produktsäkerhetsdatablad, se företagets hemsida på pascaldental.
com eller kontakta Pascal direkt.
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Indicații de utilizare:
Retrax Solution se utilizează împreună cu toate tipurile de fire de 
retracție gingivală și bulete de vată pentru a asigura retracția gingivală 
și atingerea hemostazei. Retrax Solution ușurează aplicarea inițială a 
firului de retracție, asigurând lubrifierea acestuia la aplicare, ceea ce 
permite firului să alunece ușor în sulcus.
Retrax Solution poate fi utilizat și în orice tip de restaurare în care se 
recomandă retracția gingivală și hemostaza.
Acest produs este indicat exclusiv pentru uz topic în cabinet. Retrax 
Solution este compatibil cu toate firele și buletele Pascal impregnate 
sau simple.

Contraindicații: Nu se cunosc.

Avertismente: Doar pentru uz topic intraoral. Nu ingerați. Nu lăsați
la îndemâna copiilor.

Precauții:
•	 Exclusiv pentru uz profesional în cabinet.
•	 Nu folosiți la pacienții cu alergie la sulfat de aluminiu.
•	 Retrax Solution conține arome artificiale; asigurați-vă că pacientul
	 nu are alergii cunoscute.
•	 Se recomandă utilizarea dispozitivelor de aspirație cu volum ridicat, 	
	 pentru a evita ingerarea.

Dozare: Utilizați în funcție de necesități pentru a obține și menține 
retracția țesutului
și hemostaza.

Instrucțiuni de utilizare:
•	 Îmbibați buleta de vată sau firul de retracție gingivală cu soluția 	
	 distribuită.
•	 Aplicați buleta sau firul pe gingie.
•	 Așteptați 2 - 6 minute.
•	 Dacă sângerarea nu se oprește, clătiți zona și aplicați din nou buleta 	
	 sau firul îmbibate cu soluție. Așteptați 2 - 6 minute.
•	 Îndepărtați buleta sau firul.
•	 Pentru rezultate optime, clătiți cu atenție și uscați locul aplicării.
•	 Luați amprenta procedând ca de obicei.

Retrax Solution trebuie să se aplice numai pe bulete de vată, fire de
retracție sau aplicatoare cu vârf de bumbac. Se va evita distribuirea 
soluției direct în gura pacientului sau direct pe țesut.  Eliminați soluția 
distribuită.
Pentru informații legate de fișa cu date de securitate a produsului, 
consultați site-ul web al companiei la adresa pascaldental.com sau 
contactați Pascal direct.
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Retningslinjer for bruk:
Retrax Solution er ment å brukes med alle typer retraksjonstråder
og bomullspellets for å hjelpe til med gingival retraksjon og hemostase. 
Retrax Solution forenkler innledende legging av tråd ved å sørge for 
smøring når tråden legges, som vil la tråden gli inn i tannkjøttlommen.
Retrax Solution kan også brukes under restaurering hvor gingival
retraksjon og hemostase er aktuell.
Dette produktet er kun til topikal bruk av faglært personell. Retrax 
Solution er kompatibelt med alle Pascals medisinerte- og vanlige 
tråder og pellets.

Kontraindikasjoner: Ingen kjente.

Advarsler: Kun for topisk intraoral bruk. Må ikke inntas. Hold unna
barn.

Forholdsregler:
•	 Kun til profesjonell bruk av faglært personell.
•	 Ikke bruk på pasienter som er allergiske mot aluminiumsulfat.
•	 Retrax Solution inneholder kunstig smak; bekreft at ingen kjente
	 allergier eksisterer hos pasienten.
•	 Høyt volum på sugeslange er anbefalt for å unngå svelging.

Dosering: Bruk etter behov for å oppnå og opprettholde retraksjon av 
tannkjøtt og hemostase.

Bruksanvisning:
•	 Bløt bomullspellet eller retraksjonstråd i dispensert løsning.
•	 Påfør pellet eller tråd på gingivalt sted.
•	 Vent 2 - 6 minutter.
•	 Hvis blødning vedvarer, rens området og påfør bløtet pellet eller tråd 	
	 på nytt. Vent 2 - 6 minutter.
•	 Fjern tråd eller pellet.
•	 For best resultat, rens og tørk påføringsstedet nøye.
•	 Ta avtrykk som normalt.

Retrax Solution bør bare påføres ved hjelp av bomullspellets, 
retraksjons tråd eller redskaper med tupp av bomull. Løsning bør 
aldri dispenseres direkte i pasientens munn eller direkte på tannkjøtt.  
Dispensert løsning skal forkastes.
For produktets MSDS-informasjon vennligst se bedriftsnettsiden på
pascaldental.com eller kontakt Pascal direkte.
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Napomene za uporabu:
Proizvod Retrax Solution namijenjen je za uporabu sa svim vrstama 
kabela za uvlačenje i pamučnih peleta za pomoć u uvlačenju gingive 
i hemostaze. Retrax Solution olakšava početno pakiranje kabela 
omogućujući podmazivanje dok pakirni kabel omogućuje kabelu da 
klizne u sulkus.
Retrax Solution se također može upotrijebiti tijekom svake restoracije 
pri kojoj je indicirano uvlačenje gingive i hemostaze.
Ovaj proizvod namijenjen je samo za topikalnu uporabu u ordinaciji. 
Proizvod Retrax Solution je kompatibilan sa svim Pascalovim 
mediciranim i ravnim kabelima i peletima.

Kontraindikacije: Nisu poznate.

Upozorenja: Samo za topikalnu intraoralnu uporabu. Ne gutati. Držati 
izvan dohvata djece.

Mjere opreza:
•	 Samo za profesionalnu upotrebu u uredu.
•	 Ne upotrebljavati na pacijentima s alergijom na aluminijev sulfat.
•	 Retrax Solution sadrži umjetni okus; potvrditi da nije poznato
	 da postoje alergije kod pacijenta.
•	 Preporučuje se usisavanje velike količine kako bi se izbjeglo moguće 	
	 gutanje.

Doziranje: Upotrebljavati prema potrebi za postizanje i održavanje 
uvlačenja tkiva i hemostaze.

Upute za uporabu:
•	 Natopite pamučnu peletu ili kabel za uvlačenje u dispenziranu 	
	 otopinu.
•	 Nanesite peletu ili kabel na stranu gingive.  Pričekajte 2 - 6 minuta.
•	 Ako se krvarenje nastavi, isperite područje i ponovno nanesite 	
	 natopljenu peletu ili kabel. Pričekajte 2 - 6 minuta.
•	 Uklonite kabel ili peletu.
•	 Kako biste postigli najbolje rezultate, temeljito isperite i osušite 	
	 područje nanošenja.
•	 Uzmite otisak kao i obično.

Retrax Solution treba se nanositi samo pamučnim peletima, kabelom 
za uvlačenje Ili aplikatorima s pamučnim vrhom. Otopinu nikada 
nemojte davati izravno u usta pacijenta ili izravno u tkivo.  Raspršenu 
tekućinu treba baciti.
MSDS podatke o proizvodu možete pronaći na internetskoj stranici
pascaldental.com ili izravno kontaktirajte tvrtku Pascal.

2929 Northup Way
Bellevue, WA 98004 USA
425.827.4694
www.pascaldental.com
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